附件一：技术要求

BET比表面测定仪技术参数

	序
	产品主要配置
	数量
	技术参数

	1
	比表面仪主机
	1
	1. 具有多点BET、直接对比法等功能；

2. 待测样品比表面范围：0.01m2/g至无上限；

3. 重复精度：比表面积≤± 1.0%；

4. 分析站位：4个；

5. 其它：常压下进行吸脱附实验，全自动控制。

	2
	主机专用软件
	1
	兼容性良好，能运用在常见存储上。

	3
	数据存储装置
	1
	USB口数据采集卡及A/D转换器，采集速度快、精度高，400G存储容量。

	4
	液氮桶
	1
	10L，保温性能良好。

	5
	高纯氦气瓶及氦气
	1
	40L气体钢瓶，附质检合格证书，有效期三年，气体纯度99.995%以上。

	6
	高纯氮气瓶及氮气
	1
	40L气体钢瓶，附质检合格证书，有效期三年，气体纯度99.995%以上。

	7
	其它仪器必备耗材及配件
	若干
	


